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Situação Publicada

Objeto/Descrição 

O CONTROLE DE TEMPERATURA DA GELADEIRA DEVE SER FEITO NAS UNIDADES DE SAÚDE QUE POSSUEM MEDICAMENTOS QUE
NECESSITAM DE REFRIGERAÇÃO PARA A SUA CONSERVAÇÃO.  A TEMPERATURA IDEAL A SER MANTIDA É A RECOMENDADA PELO
FABRICANTE QUE GERALMENTE É DE 2°C A 8°C.
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